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Zavod za javno zdravlje %‘ﬁ

ATC

&

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

\ g / AAGDPATOP HIA
LIJ 30 MCTIMTHBAILE

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 ISDAEC 17025

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0324/23 ID 2107 od 26.06.2023

Zahtev broj: 1 od 26.06.2023

1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva | 2 I JUL 2@3
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva : g
3.Broj/datum zahteva: 1 od 26.06.2023 ? \5@/ /5 7 : Z5
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA o
5.Redni broj uzorka: 0Vv0324/23
6.Datum/vreme i mesto 08:00-08:20h 26.06.2023.
uzorkovanja: Valjevo, reka Obnica
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor

Transport uzoraka: Ruéni frizider

Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):

Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne

Temperatura vazduha °C: 23 Temperatura vode °C: 16,6

Rastvoreni kiseonik mg/1:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sun¢ano
Valjevo, reka Obnica

8.Uzorkovao: 7.J.7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 26.06.2023 u 12:54 &asova
12.Ispitivanja zavriena: 03.07.2023
Napomena:

Dostaviti: /&
1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju E
2. Arhivi (]

[
| IZJAVA:
1.ZJZ Sabac se odrice odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika

2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
| 3. Iveltaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celiniy beg saglasnosti Z.J.Z. -Sabac :

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povrdinske vode na terenu se rade prema zahlewma SRPS [SO 5667 1:2008; SRPSISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667 4 1997 SRPS ISO 5667 6:2017

OB 210D
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Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac alats

/ t\ Zavod za javno zdravlje %};

\ / NAECRATOPHIA

IAHCNHTHOAILD
L tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 LA
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum potetka:  26.06.2023

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrsetka: 01.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0324/23

Rezultati ispitivanja
Mikrobiolo$ka ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

[ N - 7'7 o Ref ¢ fd | Granlci]ﬂ 7 §r7 Rez:]ltat ]
5 Parametar ' Metod ispitivanja eferentni metod oy gg¢(cfu)/Jed  nadeno: broj
; ispitivanja

inica mere(ml) = nije nadeno: (Q) ‘

: Odredlvanje bro_]a B S

E.coliiukupnih | | 44000
 oliformnih bakteriia | 150 9308-22012 100000/100

 Colilert-18 Quanti-Tray

Ukupne koliformne

Odredivanje broja

 Fekalne koliformne ' E.coli i ukupnih | [0 9308-2 2012 100007100 s
| bakterije ~ koliformnih bakterija | |
| _ Colilert-18 Quanti-Tray ]
| Odredivanje broja ‘
crevnih enterokoka | 214 |

I Fekalne Enterokoke VM66 - 4000/100

Enterolert-E Quanti-
Tray

Odredivanje broja |
kulturabilnih SRPS EN ISO 1,25
mikroorganizama (*) | §222:2010

| Odnos oligotrofnih i
'heterotrofnih bakterija |

i 7 . . Odredivanje broja - o |
| BI'O_] aerobnih ; kulturabilnih - SRPS EN ISO 100000/1 8000 1
heterotrofa - mikroorganizama (*) 6222:2010 |

| \
! Napomena (*)- -oznatene metode se nalaze van obima akredltacue

{ _
I

\
P \\“ \\f\\

: U ) 0\\\
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Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

1%

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

AABOPATORHIA
A HONHTHRANE

&
ATC
a1-152

oM 17025

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum pocetka: 26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrSetka: 03.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0324/23
Rezultati ispitivania
Fizicko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda
* Parametar ~ Jedinica  Metoda ispitivanja Rezultati _ GV -
mere ispitivanjax Klasa vode
Merna - It m | v | v
nesigurnost i
Boja / | Organoleptitkaocena |  Bez | | i
i Miris / Organoleptitka ocena Bez | | | i '
| 5
Vidljive plivajuce otpadne 7 / Organolepti¢ka océﬁé - Bez B 7 7 -
materije :
: E T T | SHN el o ]
; pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.0 6,5-8,5 6,5-8,5 6585 | 6585 | <65ili>83
' . \
[ : I |
| Elektroprovodljivost pS/em na Standardne metode 484 <1000 1000 1500 3000 | >3000 }
20°C Metoda P-IV-11 ‘ i
Rastvoreni kiseonik (02) | mg02/1 HANNA 9147 6.0 85 ¥ 5 ! I
. | |
j ! N _ ) | [ |
|Hemijska potro¥nja kiseonika |  mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 <4.0 10 15 30 ! 125 =125
x (HPK) | ;
TRNESE NUE TS WU S el - | : |
Petodnevna bioloska mg02/1 Merck BOD test 1.00687 24 1.5 5 : 7 N
| potrodnja kiseonika (BPKS) i
}_“ Mutnoca N NTU Standardne metode 336 i 1-—- _|
| Metoda P-IV-4/B 1 i
| e w : e = Al
| Zasienost 02 u % % Ragunski 71.6 7090 50-10 30-50 oo <o |
. \ |
N . | -
Amonijum jon (NH4) mgN/1 Merck amonium test 0.10 0,05 0.1 06 | 15 | >15
1.14752 ‘
| Nitrat (NO3)kaoN | mgNA | Morck nitrat test 1.14773 | 2.0 13 TN A T T
= J
l Nitrit (NO2) kao N mgN/I Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 | 03 |
| |
A - _ ___
| Hloridi mg/l Standardne metode 35 50 100 150 250 >250 |
‘ Metoda P-V-19/B |
I _ N _ | SR
| Gvozde (Fe) ng/l Merck gvoZde test 1.00796 90 200 500 1000 2000 =2000 |
| | |
i - B

Uredba o graniénim vrednostima zagadajuéih materija u povrinskim i podzemnim vodamai sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687

Izvestaj je uraden na radunaru i validan je bez pecata i potpisa

Uputstvo proizvodata HANNA 9147
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.

0v0324/23
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ﬁ % Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac e
&,/ pusemonns
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 BO/IEC 17025

Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773

Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
Izvestaj izradio Kontrolisao i odobrio-Sef odeljenja

Svetlana Indi¢, dipl.hem. spec toksikoloske o Biljana Kalipdc spec. sdnitarne hemije
hemije /Z//»{ (¥ 2 /
T Pe owem B S e
OB 248 C |
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ﬁh Zavod za javno zdravlje

- Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

g/
\LlJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Stru¢no misljenje lekara specijaliste higijene
Struéno misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0V0324/23

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema Kkalsifikaciji datoj u Uredbi kojom se propisuju fizi¢ko-hemijski i mikrobiologki parametri

ckoloSkog statusa za povrSinske vode, voda pripada treéoj klasi, §to odgovara umerenom
ckoloskom statusu.

5 ,/'- .
2] i
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L - B
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r@ﬂk\% cijalista higijenei
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o
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Sabac, 03.07.2023

OB213C
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac orasz

¢

ATC

p
=
T

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 KOAC 17625

NAECPATOPHIR
38 HOAKTHERLE

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0325/23 ID 2107 od 26.06.2023

Zahtev broj: 2 od 26.06.2023
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narug€ilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 2 od 26.06.2023
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0V0325/23
6.Datum/vreme i mesto 08:25-08:45h 26.06.2023.
uzorkovanja: Valjevo, reka Jablanica
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor

Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne

Temperatura vazduha °C: 23  Temperatura vode °C: 10,3
Rastvoreni kiseonik mg/l:

Vrsta uzimanja uzorka:
Lokalni vremenski uslovi:

Posebni

Valjevo, reka Jablanica

Nivo vode (m):

Suvo i sunéano

8.Uzorkovao: 7.).7.-Sabac-sanitarni tehnidar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv

11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 26.06.2023 u 12:54 ¢&asova
12.Ispitivanja zavrSena: 03.07.2023
Napomena:

Dostaviti:

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju @ "o

aNacelmk Cenm 1gljpnu1hu anu ekologiju

\\|3

Dr Snezana Pani¢, sub. spec. 1shrane spec. hlguene

2. Arhivi ¥

| IZJAVA:

| 1.2JZ Sabac se odrice odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su kori§éeni podaci dobijeni od korisnika

| 2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

| 3. Izvedtaj se ne sme umnofavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z, ~Sabae

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povrSinske vode na terenu se rade prema zahtewma SRPS lSO 5667-1:2008; SRPS ISO

5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa
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Zavod za javno zdravlje
ﬁ% j e 4

Jovana Cvijic¢a br.1; 15 000 Sabac ety

\ 73 /
L tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 e 17025
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum podetka: 26.06.2023

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrietka: 01.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0325/23

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

3 R E— - Grani¢na ‘ Rezultat
; Parametar ~ Metod ispitivanja | . erent ni meto yrednost(cfu)/Jed nadeno: broj
l | ispitivanja . inica mere(ml) | nije nadeno: ()

Odredivanje broja | |
- E.coli i ukupnih i ;' 1210000 '
Yelifornmih Baldteriln | ISO 9308-22012  100000/100

' Colilert-18 Quanti-Tray |

Ukupne koliformne

Odredivanje broja ;
Fekalne koliformne | E.coli i ukupnih 150 9308-22012  10000/100
bakterije " koliformnih bakterija
| ' Colilert-18 Quanti-Tray

\
|
\
\
—
| 112500
|
\
|
\

 Odredivanje broja
ih enterokok _
J Fekalne Enterokoke | E;i;?;l e;:tl}Eer(guz ntai- VM66 - 4000/100 980 ;

! Tray
- | — = I

Odredivanje broja | r - ‘
kulturabilnih , SRPS ENISO | | 1,87
- mikroorganizama (*) | 6222:2010 |

Odnos oligotrofnih i :
heterotrofnih bakterija

| T | B e e e
! ) . Odredivanje broja

| Broj aerobnih ‘ kulturabilnih ~ SRPS ENISO 100000/1 15000
heterotrofa - mikroorganizama (¥) =~ 6222:2010

' Napomena: (*)-oznac¢ene metode se nalaze van obima akreditacije

a0 P
\C“J}l{(‘ll : tl' o ‘ f} {| (Ll
" pas e R,
PREGLED I@VRﬁIO HO KQNTROLISAO I ﬁﬁéBRIO-SEF ODELJENJA
f,J u \
P 4
. ¢ ] ok, L '2-:‘?‘ \‘
Biljana dr ZuZa spec. mikrobiologije L T Snezana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hrane

OB 212H
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ATC
a1-152
STABOPATORMIA
IAHONHTHBALLE

Lo 17025

Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum podetka:  26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrSetka: 03.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0325/23
Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda
~Parametar | Jedinica  Metoda ispitivanja ~ Rezultai GV
mere ispitivanja+ Klasa vode
Merna 1 no| om | w v
nesigurnost |
Boja / Organolepticka ocena | Bez | 1‘ i |
‘ \
o ) | b
; Miris / Organoleptitka ocena Bez | 3
| |
L Vidljive plivajuce otpadne / Orga-n-(-)lke.};tiié‘k;&:éné i B}?Zﬁ | i i -
materije |
* pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.0 6,585 6,585 6585 | 6585 | <63ili>8s |
| |
| Elektroprovodljivost uS/em na Standardne metode 392 <1000 1000 1500 | 3000 >3000 |
; 20°C Metoda P-IV-11 I ‘
| Rastvoreni kiseonik (02) | mgO2/1 HANNA 9147 6.8 8.5 R o
l-l-;nijska potro3nja kiseonika mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 <4 10 15 0 s | s
(HPK) i
FEP | SO |
Petodnevna biolodka mg02/1 Merck BOD test 1.00687 2.8 1,5 5 7 I 1
potro3nja kiseonika (BPKS5) ‘ 1 ‘
ST S| ] S| (RS
Mutnoca NTU Standardne metode 9.5 \
1- Metoda P-1V-4/B |
| Zasi¢enost 02 u % % Racunski 81.1 70-90 50-70 3050 ' 10-30 <10 T
| — I N
| Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.10 0,05 0,1 0,6 1,5 >1,5 i
? 1.14752 |
| N ]
| Nitrat (NO3) kao N mgN/I Merck nitrat test 1.14773 1.1 15 3 6 15 >15 ‘
' 1
| | | o
! Nitrit (NO2) kao N mgN/1 Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 [ =03 ‘
\ .
=l . | i ]
‘ Hloridi mg/l Standardne metode 25 50 100 150 2% | =50 |
| Metoda P-V-19/B ‘ ;
Gvozde (Fe) | pgd |Merck gvozde test 1.00796 70 200 500 1000 200 | >2000 a
| | ‘
| IN—

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadaju¢ih materija u povrSinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687

Uputstvo proizvoda¢a HAN

ap

Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Originalno uputstvo proizvoda¢a(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007,

0V0325/23
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ﬁm Zavod za javno zdravlje g@

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac i

A e
L tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 3

BOALC 17025

R L Spitivan) .
Merck gvozde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodada(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
Izvestaj izradio Kontrolisao i odobrio-Sef odeljenja

%Duﬁica Mijailovi¢, dipl.ing. SpﬁZCltl mijskih P ; ?%an %ﬂtame hemije
- nauka (7 4%’% o S ;

c
OB 248 C /
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ﬁ% Zavod za javno zdravlje

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

2 /
\lil tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje lekara specijaliste higijene

Struéno misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izve$taja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0V0325/23

NIJE USAGLASEN sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema kalsifikaciji datoj u Uredbi kojim se propisuju parametri ekoloskog statusa za povrSinske
vode, zbog mikrobiolofke neispravnosti voda pripada petoj klasi-vodi sa loSim ekolo$kim statusom.
Fizi¢ko-hemijski parametri su granicama propisanih vrednosti.

V4 AN

. \

e, “ Q)

& wa CA{? N
Sabac, 03.07.2023 Kg:«m f;ff'zf?\\ Strugno pii i%}u‘e .Z%djo
' = ' Dr Marijana \p‘éﬁﬁ‘a
T aat
OB 213C i W el ; \p‘%\\\\j\
L NS

ista higijene
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ﬁ m Zavod za javno zdravlje &'ﬁ
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac otz
\ B / NALDPATCRHIA
A HONHTHRAILL
w tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 e

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0326/23 ID 2107 od 26.06.2023

Zahtev broj: 3 od 26.06.2023
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 3 od 26.06.2023
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0V0326/23
6.Datum/vreme i mesto 08:50-09:10h 26.06.2023.
uzorkovanja: Valjevo, reka Kolubara
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Rucni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zaStite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 24 Temperatura vode °C: 11,0

Rastvoreni kiseonik mg/:
Vrsta uzimanja uzorka: Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sundano
Valjevo, reka Kolubara

8.Uzorkovao: 7.J.7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevié, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 26.06.2023 u 12:54 casova
12.Ispitivanja zavrSena: 03.07.2023
Napomena:

i) Nacelmk Centra za higijenu i humanu ekologiju

! Dr Snezana P#n“ &L)ﬂgﬁeq éﬂm@ﬁé spec. luguene -

Dostaviti:
1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju (]
2. Arhivi ¥

1ZJAVA:
1.ZJZ Sabac se odrie odgovornosti za validnost rezultata za Cije iskazivanje su koriéeni podaci dobijeni od korisnika

| 2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,
| 3. Izvesitaj se ne sme mmwz’avatr, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povrinske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667 6 2017

5T i g E s ot I R S Sl B s S
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/ t\ Zavod za javno zdravlje é%;f
& ATE

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac oL192
NAGDPATCPUHIA
\Lil/ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 sane 17625
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum podetka: 26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrsetka: 01.07.2023

Izvestaj o ispitivanju broj: OV0326/23

Rezultati ispitivanja
MikrobioloSka ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

‘(7 | ' Granina | Rezultat
|
|
|
\
|

Parametar - Metod ispitivanja Referentm metod | .Vrednost(cfu)/.led: nadeno: broj
| ispitivanja |

. inica mere(ml) nije nadeno: (0)
Odi;é&i\}anje brora gy SO e

~ E.coliiukupnih 8000
 koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 100000/100 |

‘ Colilert-18 Quanti-Tray |

Ukupne koliformne

Odredivanje broja

| Fekalne koliformne  B.coli i ukupnih 130930822012 10000/100 — !
bakterije - koliformnih bakterija | |
B Colilert-18 Quanti-Tray

i Odredivanje broja

i crevnih enterokoka 548

Fekalne Enterokoke Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100

Tray 1 |

Odredivanje broja ;
kulturabilnih SRPS EN ISO ' 1,35
mikroorganizama (*) = §222:2010

Odnos oligotrofnih i
heterotrofnih bakterija

" | deedlvanje brOJa ! ;
Broj acrobnih kulturabilnih ~ SRPSENISO 100000/1 3400
heterotrofa - mikroorganizama (*) =~ 6222:2010

‘Napomena: (*)-oznacene metode se nalaze van obima akreditacije

o
A
PREGLED IZ\\V(RSi

\ \\\&l\t\ l‘Ll ‘\‘ " ‘l‘:‘ll
Blljana dr Zuza spéc: mlkIOleIDgl]e

~ OB212H

Ivestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0326/23 Strana 2 od 4




TS5

Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

i/

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

SALOPATORHIS
A HONHTHBAILE
BOAC 17425

%
ATC
g1-152

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum podetka: 26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrietka: 03.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0326/23
Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda
Parametar ~Jedinica  Metoda ispitivanja  Rezultati GV
mere ispitivanjat Klasa vode
Merna 1 o om | v
nesigurnost
: Boja / Organoleptic¢ka ocena Bez i i
| |
| . - ‘!
Miris / Organolepti¢ka ocena | Bez [ | ’
i‘ — ) : : e e e == : = i_ T S ==
Vidljive plivajuce otpadne / Organoleptitka ocena Bez 3 i
materije } }
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.0 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6585 | <65ili>8,s
‘ \
: . I
Elektroprovodljivost uS/em na Standardne metode 411 <1000 1000 1500 f0o0 | i=3000 |
20°C Metoda P-1V-11 i }
. o I R
Rastvoreni kiseonik (02) mg02/1 HANNA 9147 6.4 85 7 5 [ 4 ~4 1
|
Hemijska potro3nja kiseonika mg02/1 Merck HPK test 1.09773 <4.0 10 15 30 125 | 125 |
(HPK) '
LI - ]
Petodnevna biolodka mgO02/1 Merck BOD test 1.00687 2.6 15 5 7 3 | |
potrodnja kiseonika (BPKS) | !
S ] S: S
Mutnoéa NTU Standardne metode 7.8 ; !
Metoda P-1V-4/B i |
© ZasicenostO2u% | % Racunski 76.4 090 | 5070 050|100 <0 |
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.09 0os 0.1 0.6 15 | >ls
114752 ;
i 55 ] ==
Nitrat (NO3) kao N mgN/I Merck nitrat test 1.14773 135 15 3 6 s =5
- = N —
Nitrit (NO2) kao N mgN/l | Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 0,12 03 ‘ 203 |
|
|
Hloridi mg/l Standardne metode 24.5 50 100 150 250 E >250 |
I Metoda P-V-19/B [ \
L i il = (I [ _
! Gvozde (Fe) ug/l  |Merck gvozde test 1.00796 70 200 500 1000 2000 >2000 |
| |
‘ z o |

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajuéih materija u povrdinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("SI. glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa

Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.

OVv0326/23
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

&

pe
=
L

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

AT
a1-152
NAROPATOPHIA

AAHINATHEAILED
IBOAEC 17625

Skraden .‘ . anj
Merck gvozde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant [ron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007,
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
Izvestaj izradio Kontrolisao i odobrio-Sef odeljenja
Svetlana Indi¢, dipl.hem. speg¢ toksikoloske = Bilj hitarne hemije

wKa
s\\a BH¢

~ hemije Yl

OB 248C

Izvestaj je uraden na rac¢unaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0326/23
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

1%

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Struc¢no misljenje lekara specijaliste higijene

Stru¢no misljenje o usaglaSenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:

0Vv0326/23

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izve$taju o ispitivanju

Prema kalsifikaciji datoj u Uredbi kojom se propisuju fizi¢ko-hemijski i mikrobioloSki parametri
ekolo¥kog statusa za povrsinske vode, voda pripada trecoj klasi, §to odgovara umerenom

ckoloskom statusu.

# 0V \pBHO P
/ot g (SN

Sabac, 03.07.2023 o 3“%\

_\' = ‘ T A | I | \ H ,I,\-
0B213C W2 Ees e N R

Izvestaj je uraden na ra¢unaru i validan je bez pecata i potpisa

iienje jzrpdio

R éb‘%cualistahigijene

0OVv0326/23

Strucno misljenje lekara specijaliste
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac

Va
=
LY

SIAGOPATCR HIA
IS HONHTHRAILED

7
ATC
91152

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 WOEC A 70
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0327/23 ID 2107 od 26.06.2023
Zahtev broj: 4 od 26.06.2023
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Naruéilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 4 od 26.06.2023
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0ov0327/23
6.Datum/vreme i mesto 09:20-09:40h 26.06.2023.
uzorkovanja: Valjevo, reka Ljubostinja
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 25  Temperatura vode °C: 12,0

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:
11.Uzorak primio/datum/vreme
prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavrSena:

Napomena:

Dostaviti:

2. Arhivi

I/
1. Vlasniku-naru¢iocu-uvozniku-odeljenju &
M

Rastvoreni kiseonik mg/I:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i suné¢ano
Valjevo, reka Ljubostinja

7.1.7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidié
Fizi¢ko-hemijska i mikrobiolodka analiza

Prihvatljiv

l

Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine

26.06.2023 u 12:54 ¢asova
03.07.2023

/ Nacelnllc Centra za hlgl_]e i humanu ekologiju

Dr Sneza g\E\\an %UB - Spec. s 1shrane spec. lnguene

| 1zsava:

| LZJZ Sabac se odrife odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su kori¥éeni podaci dobijeni od korisnika

I 2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
| 3. Izvesitaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povr$inske vode na terenu se rade prema zahtevima SRPS ISO 5667-1: 2008 SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0327/23
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Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac L6z

/ t\ Zavod za javno zdravlje éﬁ@
S ATE

SARDFATOPHIA
\Ll.l/ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 A LoIe 1703
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum pocetka: 26.06.2023

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrSetka: 01.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0327/23

Rezultati ispitivanja
Mikrobioloska ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

‘ . Graniéna Rezultat
Parametar Metod ispitivanja Referentni metod o qpost(cfu)ided  nadeno: broj
_ Ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: (0)
Odredi\'réﬁjgnb}bja B — e :
| _ " E.coli i ukupnih 1210000 |
Ukupne koliformne | koliformnih bakterija | ISO 9308-2 2012 100000/100
Colilert-18 Quanti-Tra){
! Odredivanje broja |
. Fekalne koliformne - E.coli i ukupnih 150 9308-22012| 10000100 R
bakterije  koliformnih bakterija |
N ~ Colilert-18 Quanti-Tray |
i Odredivanje broja ,
| - crevnih enterokoka | 96800 |
| Fekalne Enterokoke | Enteroler(-E Quanti- | VM66 4000/100 |
‘ Tray : |
‘ o g |1 ~ Odredivanje broja . 7 |
.hoiinoi’ Oi‘lg‘gtzofl'?lh‘{ kulturabilnih SRPSENISO | 0,9
f CEEPESE i SR mikroorganizama (*) | 6222:2010 | |
: ;  Odredivanje broja 1 |
Broj aerobnih tlturahilnih ~ SRPS EN ISO 100000/1 1200000

heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010

Napomena: (*)-oznacene metode se nalaze van obima akreditacije

b
o O
KoNTROLISAd)(d}bOBRIO-SEF ODELJENJA

e

= 2 - ¢ i
’ .| SneZana Teodorovié spec.mikrobiolog.hrane

OB 212H N whet?

Izvestaj je uraden na radunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0327/23 Strana 2 od 4




ﬁ h Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac st
i/ B
(Vi tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 .

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum poletka:  26.06.2023

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrSetka: 03.07.2023
IzveStaj o ispitivanju broj: OV0327/23

Rezultati ispitivania
Fizicko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda

~ Parametar | Jedinica  Metoda ispitivanja  Rezultati GV -
mere ispitivanjat Klasa vode
Merna R i T T A
nesigurnost ‘ |
| ’ i i f
! Boja : / Organolepti¢ka ocena Primetna | ; 1
; ; i | ;
L E— | S E i | ‘ ! _—
Miris / Organoleptitka ocena Bez ;' ‘ ‘ ! |
| |
Vidljive plivajuce otpadne / : Organoleptitka ocena Sl.primetna : ' ‘
materije i 1
© pH vrednost / SRPS.H.ZL111:1987 | 7.5 6585 6585 | 6585 | 6585 | <65ili>8s |
Elektroprovodljivost uS/em na Standardne metode 863 <1000 1000 1500 3000 >3000 |
20°C Metoda P-1V-11 3
S PRI S PR (S TN | (I | e |
| Rastvoreni kiseonik (O2) mg02/1 HANNA 9147 39 8,5 7 5 ‘ 4 ‘ <4
- R R R N
| Hemijska potro3nja kiseonika |  mgO2/| Merck HPK test 1.09773 | 83 10 15 L
- (HPK) ‘ | |
| Petodnevna bioloska mg02/l | Merck BOD test 1.00687 35 15 5 7 3 | s
‘ potroénja kiseonika (BPKS5) \
~ Mutnoca NTU Standardne metode | 24.5 | | -
‘ Metoda P-IV-4/B ‘ ;
‘ Zasiéenost O2u % % Ragunski 465 | 0% 5070 350 | 1030 | <10
\ E— S A———
} Amonijum jon (NH4) ! mgN/I Merck amonium test 12.9 0,05 0,1 0.6 LS =13
| 4 1.14752
| — — —
‘ Nitrat (NO3) kao N mgN/I Merck nitrat test 1.14773 1.2 1,5 3 6 15 | =13
1 |
L e 1 L !
| Nitrit (NO2) kao N mgN/Il Merck nitrit test 1.14776 0.31 0,01 0,03 012 | 03 | 03 <‘
( | 1
s l I
' Hloridi mg/l Standardne metode 63 50 100 150 i 250 | >250
Metoda P-V-19/B j
L — = = : L
I Gvozde (Fe) pg/l Merck gvozde test 1.00796 220 200 500 10005 if 20000 ] %2000
| 1 :
| ‘ |

Uredba o graniénim vrednostima zagadajuéih materija u povrinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o grani¢ni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147 o Uputstvo proizvodaéa HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Merck BOD test 1.00687 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.

Izvestaj je uraden na raéunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0327/23 Strana 3 od 4




ﬁ % Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac o
i/ g
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 OEC 17025

Skradena ozna sopst ode ispitivanj
Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroguant Iron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvoda¢a(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodaga(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
IzveStaj izradio Kontrolisao i odobrio-Sef odeljenja

55Du§ica Mijailovié, dipl.ing. spec hem}iskil Bilfana

nauka ,,;,,7'}7/; [
OB 248 C e

"é_gp;%anitarne hemije
o

Izvestaj je uraden na raéunaru i validan je bez peCata i potpisa 0Vv0327/23 Strana 4 od 4




ﬁ % Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

W
\LIJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje lekara specijaliste higijene

Struéno misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0327/23

NIJE USAGLASEN sa Uredbama datim u izvestaju o ispitivanju

Prema kalsifikaciji datoj u Uredbi kojom se propisuju parametri ekoloSkog statusa za povriinske
vode, zbog mikrobiolo$ke i fizitko-hemijske neispravnosti voda pripada petoj klasi-vodi sa loSim
ekoloskim statusom.

Sabac, 03.07.2023

Str 1 je Z%’d"
m«ll DrMarijar & \gbééfj\a ista higijenc

‘\\\ \c\}
@ ¢ &S

OB213C

IzveStaj je uraden na raéunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0327/23 Strucno misljenje lekara specijaliste
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cyvijiéa br.1; 15 000 Sabac

/
&s
e

NABDPATORHIR
38 HOMWTHRANLLD

ATC
1162

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 BONGCLIES
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0328/23 ID 2107 od 26.06.2023
Zahtev broj: 5 od 26.06.2023
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 5 od 26.06.2023
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0OV0328/23
6.Datum/vreme i mesto 10:00-10:20h 26.06.2023.
uzorkovanja: Valjevo, reka Gradac
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 25  Temperatura vode °C: 20

Rastvoreni kiseonik mg/I:

Vrsta uzimanja uzorka:
Lokalni vremenski uslovi:

Valjevo, reka Gradac

8.Uzorkovao:
9.Vrsta ispitivanja:

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv

Posebni

Suvo i sunéano

7.J.7.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
Fizi€ko-hemijska i mikrobioloska analiza

11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevi¢, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka:

12.Ispitivanja zavriena: 03.07.2023
Napomena:
PAONCITND
3 3
Dostaviti: 8

1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju ih\ @
2. Arhivi N

26.06.2023 u 12:54 ¢&asova

W
| IZJAVA:

| 1.ZJZ Sabac se odrice odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika

|
2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak,

3. Izvedtaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povrSinske vode na terenu se rade prema zahtcvlma SRPS ISO 5667-1: 2008 SRPSISO

5667-3:2017; SRPS ISO 5667-4:1997; SRPS ISO 5667-6:2017

OB 210D

Izvestaj je uraden na ra¢unaru i validan je bez pecata i potpisa

OV0328/23

\B&Jiié,(;\éﬁ&s;}e&&rﬁi;le, spec;hirgijene

Dr SneZana
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/ t\ Zavod za javno zdravlje %}f
& ATC

Jovana Cvijic¢a br.1; 15 000 Sabac Pt
\ / NAGCPATOPHIA
IAHCNHTHEAL
&l tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 SO/ 17625
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum pocetka:  26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrSetka: 01.07.2023

Izvestaj o ispitivanju broj: OV0328/23

Rezultati ispitivanja
MikrobioloSka ispitivanja povrsinskih, podzemnih i otpadnih voda

! Ref oo | . Grani¢na Rezultat |
! Parametar ' Metod ispitivanja | SPELTIE vrednost(cfu)/Jed  nadeno: broj

| | _ ispitivanja inica mere(ml) nije nadeno: ()
Odredivar_]j.e.'.b“[.'bjé, . —— ) |
| X ~ E.coli i ukupnih | i
i Ukupne koliformne ' koliformnih bakterija | [SO 9308-2 2012 100000/100

Colilert- 18 Quanti-Tray ] ]

\ . Odredivanje broja | ;
Fekalne koliformne |~ E.coli i ukupnih | 150 930822012 10000/100 | i
bakterije ' koliformnih bakterija |
) Colilert-18 Quanti-Tray | }
| Odredivanje broja .
ih enterokoka | 20 '
Fekalne Enterokoke | ]gz‘e?(ile:tlzgr(gugn?i- ‘ VM66  4000/100 :
| Tray
) sae I Odredivanje b_mja ;
Odnos oligotrofnih i | o 5 | :
: il | kulturabilnih ; 2 :
‘heterotrofnih bakterljaé mikroorganizama (*) | Signgg)i%O |

. : (‘?l—dfedivanje broja ' Se— ‘
| Broj acrobnih kulturabilnih SRPSENISO = e 500
| heterotrofa mikroorganizama (*) 6222:2010 |

Napomena: (*)-oznatene metode se nalaze van obima akreditacije

(’L"}\\ g (j\t \\ ‘4,
PREGLED Izvmi@ o KONTROLISAOIOB?B?Q§EF ODELJENJA
N o /o porio L6
q\ \\\ i [(/ o ' )

Blljana dr Zuza spec. mlkroblologue SneZana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hrane

OB 2I2H ' NS

Izvestaj je uraden na ra¢unaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0328/23 Strana 2 od 4




Zavod za javno zdravlje
Jovana Cvijic¢a br.1; 15 000 Sabac

Y
ATC
aL-152

JIABOPATORHIA

tel: 015-341-523; fax: 015-343-606

IAHCNHTHBAILE
BOALC 17025

Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum pocetka:  26.06.2023
Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrsetka: 03.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0328/23
Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrSinskih voda
Parametar Jedinica Metoda ispitivanja Rezultati Gv
mere ispitivanjad: | Klasa vode
Merna T o] m v | v
nesigurnost ‘
Boja / Organoleptitka ocena Bez \ ‘ { 1
Miris / Organolepti¢ka ocena Bez ‘
_ | I
| Vidljive plivajuée otpadne / Organoleptitka ocena Bez } ;
5 materije } |
pH vrednost / SRPS.H.Z1.111:1987 7.5 6585 | 6585 6585 | 6385 | <65ili>85 |
Elektroprovodljivost pS/cm na Standardne metode 489 <1000 1000 1500 3000 >3000 ‘
20°C Metoda P-1V-11 |
| Rastvoreni kiseonik (02) | mgO21 |  HANNA9147 | 67 85 7 s |«
1. BTN [N, | (P
|Hemijska potrodnja kiseonika |  mg02/l | Merck HPK test 1.09773 | <4.0 10 15 B s | s
(HPK) | | i
; —_— EF RN | p— ]
. Petodnevna bioloska mgO02/1 Merck BOD test 1.00687 2.5 L5 5 7 [ 25 ! >25 |
| potrodnja kiseonika (BPK5) i
' Mutnoéa NTU . Standardne metode 3.41 [ T
Metoda P-1V-4/B | |
Zasicenost 02 u % % Ragunski 799 70-90 5070 30-50 10-30 <10
Amonijum jon (NH4) mgN/I Merck amonium test 0.11 0,05 0,1 0,6 15 TR
1.14752 :
| Nitrat (NO3)kao N mgN/l | Merck nitrat test 1.14773 2.2 15 3 6 s s |
' 1
L — 2| . =
I Nitrit (NO2) kao N mgN/I Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 0,03 012 | 03 203 |
' Hloridi mg/l Standardne metode 19 50 100 150 | 250 250 |
Metoda P-V-19/B | _ i
L o] AR e | S| o]
| Gvozde (Fe) pg/l  |Merck gvozde test 1.00796 80 200 500 100 | 2000 | >2000 i
| |
L s 1 S

Uredba o graniénim vrednostima zagadajué¢ih materija u povrinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o graniéni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrdinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

HANNA 9147
Merck amonium test 1.14752
Merck BOD test 1.00687

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa

Uputstvo proizvodata HANNA 9147
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007.
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ﬁm Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac A

91-182

NI sy
L tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 0y

BOALC 17025

Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Iron test), 01/06.

Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
Izvestaj izradio Kontrplisao i odobrio-Sef odeljenja
Svetlana Indi¢, dipl.hem. spec toksikoloske " s, Bijljana Kaljniy jtarne hemije
~ hemije C[Z& A £ oo | { "

OB 248C /
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Zavod za javno zdravlje
Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

T
X

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje lekara specijaliste higijene

Stru¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu stru¢nog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0328/23

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izveStaju o ispitivanju

Prema kalsifikaciji datoj u Uredbi kojom se propisuju fizi¢ko-hemijski i mikrobioloiki parametri
ekoloSkog statusa za povrSinske vode, voda pripada drugoj klasi, §to odgovara dobrom ekolo§kom
statusu.

Sabac, 03.07.2023

‘tiL et
Dr Marlja ¢ ﬁnecuahsta hlguene

OB213C

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa OV0328/23 Strucno misljenje lekara specijaliste
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Zavod za javno zdravlje @;
Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac itk

JACDPATOPHIA
I HONHTHBAILL

tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 EOfsca F

T
Y

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: OV0329/23 ID 2108 od 26.06.2023

Zahtev broj: 6 od 26.06.2023
L.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Valjeva
2.Narudilac ispitivanja: Gradska uprava grada Valjeva
3.Broj/datum zahteva: 6 od 26.06.2023
4.Vrsta uzorka: POVRSINSKA VODA
5.Redni broj uzorka: 0V0329/23
6.Datum/vreme i mesto 10:40-11:00h 26.06.2023.
uzorkovanja: Petnica, Petnic¢ko jezero
7.0stali podaci o uzorku: Razlog ispitivanja: Ugovor
Transport uzoraka: Ruéni frizider
Dubina uzimanja uzorka (m): Nivo vode (m):
Metoda zastite (konzervisanja) uzorka: Ne
Temperatura vazduha °C: 26  Temperatura vode °C: 13,7

Rastvoreni kiseonik mg/I:
Vrsta uzimanja uzorka:  Posebni

Lokalni vremenski uslovi: Suvo i sunano
Petnica, Petnicko jezero

8.Uzorkovao: 7.J.Z.-Sabac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidié
9.Vrsta ispitivanja: Fizi¢ko-hemijska i mikrobioloska analiza

10.Stanje uzorka na prijemu:  Prihvatljiv

11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.ing. Slobodanka Radojevié, specijalista zastite Zivotne sredine

prijema uzorka: 26.06.2023 u 13:01 <asova
12.Ispitivanja zavriena: 03.07.2023
Napomena:

Dostaviti:
1. Vlasniku-naruéiocu-uvozniku-odeljenju
2. Arhivi

IZJA VA:
f 1.ZJZ Sabac se odrite odgovornosti za validnost rezultata za &ije iskazivanje su koriséeni podaci dobijeni od korisnika

| 2. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
| | 3. Ivesitaj se ne sme umnofavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z. -Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize povr3inske vode na terenu se rade prema zahlewma %RPS lSO 5667-1:2008; SRPS ISO
5667-3:2017; SRPS lSO 5667- 4 1997; SRPS ISO 5667 6:2017

OB210D

Izvestaj je uraden na racunaru i validan je bez pecata i potpisa  OV0329/23
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Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac 1183

N\ 1% Sy
L tel: 015-343-610; fax: 015-343-606 Lot
CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum pofetka:  26.06.2023

Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija Datum zavrSetka: 01.07.2023
Izvestaj o ispitivanju broj: OV0329/23

Rezultati ispitivanja
Mikrobiolo$ka ispitivanja povrSinskih, podzemnih i otpadnih voda

— ) B

| Referontns d Granicna Rezultat
- Parametar  Metod ispitivanja | ¢ z.ere'nt'm metod v ednost(cfu)/Jed  nadeno: broj
; HpHivany inica mere(ml) nije nadeno: (9)
| ~ Odredivanje broja ;
' - E.coliiukupnih i 2420
| Ukupne koliformne koliformnih bakterija ISO 9308-2 2012 | 100000/100
I  Colilert-18 Quanti-Tray |
_ Odredivanje broja
 Fekalne koliformne | E.coli i ukupnih 150 9308-22012  10000/100 ’
bakterije - koliformnih bakterija |
- _[Sollemi®ouennilingy ]
‘ | Odredivanje broja | | .
| ~ crevnih enterokoka | 45 ’
- Fekalne Enterokoke ' Enterolert-E Quanti- VM66 4000/100 ‘
J Tray |
5 ; o Odredivanjé‘_l;roja | L T ]
| Odnos oligotrofnihi el |
i ? w | kulturabilnih " SRPS EN ISO 1,04 ‘
gheterotrofnlh bakterljaj mikroorganizama (*) | 6222:2010 |
) . ‘ O”c{fedivanje broja
Broj aerobnih | vitirabilih  SRPS ENISO 100000/1 22000 i
heterotrofa - mikroorganizama (*) I 6222:2010 '

Napomena (*) oznaéene metode se nalaze van oblma akreditacije

g
&
-\\i'\ o \

i
¥ ©Y ™,
PREGLED IZVRSIO (\ L’ T KONTROLISAO I ODOQ\I{}G SEF ODELJENJA

Snezana Teodorovi¢ spec.mikrobiolog.hrane

" NS
Biljana dr Zuza spec. mikro'lb/{lﬁ&[ogh‘e :

OB 212H
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ﬁ% Zavod za javno zdravije ﬁ@
X Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac ot
5 ﬂ:?: f:f.‘“ p)g_}[.\ t‘,i «Z;
\UJ/ tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 itgtan
Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum pocetka:  26.06.2023
Odecljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija Datum zavrSetka: 03.07.2023

Izvestaj o ispitivanju broj: OV0329/23

Rezultati ispitivania
Fizi¢ko-hemijska ispitivanja kvaliteta povrsinskih voda

~ Parametar | Jedinica  Metoda ispitivanja ~ Rezultati eV
mere ispitivanjat Klasa vode
Merna o It m o v
nesigurnost ! :
Boja / ‘ Organoleptitka ocena Bez ‘[
| |
Miris ! I Organolepticka ocena Bez |
| Vidljive plivajuée otpadne / 7 6;_gan0]eptiéka ocena Bez
: materije : j
| pH vrednost / | SRPS.HZI.111:1987 7.5 L6585 | 6585 | 6385 | 6585 |<65ili>8s
i
| Elekiroprovodljivost pSfem na Standardne metode ¢ 454 <1000 1600 1506 ‘ 50001 =3000
20°C Metoda P-IV-11 ; :
1 . e : l JR S —
| Rastvoreni kisconik (O2) mgQO2/1 HANNA 9147 | 6.4 &35 : 7 5 : 4 <4
| | | |
| Hemijska potronja kiseonika | mgO2/1 Merck HPK test 1.09773 53 1o 3 S s >125
| (HPK) |
. P . .. SR ‘,, SR
! Petodnevna bioloska c o mgO2l Merck BOD test 1.00687 2.8 1,5 3 ! 7 25 | =25
potro¥nja kiseonika (BPKS) ! i ‘
. Y S o \ _
Mutnoda ;. NTU Standardne metode 5.10 | }
1 Metoda P-1V-4/B ' ;
ZasiGenost O2u% | % Ragunski 76.4 090 | se0 | s0s0 | 1ed0 <0
Amenijum jon (NH4) 1 mgN/l Merck amonium test 0.06 P00 0,1 o6 | 5 »1,3
; | 1.14752 (
Lo o o —. : —
! Nitrat (NO3) kao N mgN/1 Merck nitrat test 1.14773 0.8 1.5 3 6 15 N
5 Nitrit (NO2) kao N mgN/l Merck nitrit test 1.14776 0.01 0,01 ! 0,03 002 . 03 | >03
Hloridi mg/l Standardne metode 18.6 50 i 160 156 o250 | >2%0
Metoda P-V-19/B i .
. [ . I . .. PP IR
Gvozde (Fe) pgfl Merck gvozde test 1.00796 60 200 ‘ 500 oo - 2000 >2000
L S S (O AN SN S SR R

Uredba o grani¢nim vrednostima zagadajuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihove dostizanjc ("S1. glasnik
RS", br.50/12) i Uredba o granigni vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrdinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje ("Sl. glasnik RS", br.24/14)

Skracena oznaka/Oznaka metod azlv sopstvene metode ispitivanja:

HANNA 9147 Uputstvo proizvodata HANNA 9147

Merck amonium test 1.14752 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Ammonium test), 08/05.
Meick BOD test 1.00687 Originalno uputsive proizvedata(Merck — Spectroquant BOD test), januar 2007,

Izveftaj je uraden na raéunaru i validan je bez peéata i potpisa  OV0329/23 Strema 3 od 4




Zavod za javno zdravlje %

Jovana Cvijiéa br.1; 15 000 Sabac S
ZiZoms
tel: 015-341-523; fax: 015-343-606 BOCC 17025

> P =
Merck gvoZde test 1.00796 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant [ron test), 01/06.
Merck HPK test 1.09773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant COD test), mart 2007.
Merck nitrat test 1.14773 Originalno uputstvo proizvodata(Merck — Spectroquant Nitrate test), mart 2007.
Merck nitrit test 1.14776 Originalno uputstvo proizvodaca(Merck — Spectroquant Nitrite test), april 2007.
Izvestaj izradio Kontrolisao i odobrio-Sef odeljenja
5&’1Du§ica Mijailovi¢, dipl.ing. ?zthe ijskih e Biliana Kdal’jpﬁgg@@tame hemije
nauka < /’72:} B Gy . -
OB 248 C oF G e\ ﬂ
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ﬁ h Zavod za javno zdravlje

Jovana Cviji¢a br.1; 15 000 Sabac

g /
\l.lJ tel: 015-343-610; fax: 015-343-606

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Stru¢no misljenje lekara specijaliste higijene

Struc¢no misljenje o usaglasenosti rezultata sa pravilnicima

Na osnovu struénog razmatranja i izvestaja laboratorija uzorak pod rednim brojem:
0Vv0329/23

USAGLASEN je sa Uredbama datim u izve$taju o ispitivanju

Prema kalsifikaciji datoj u Uredbi kojom se propisuju fizi¢ko-hemijski i mikrobioloskih parametri
ckoloskog statusa za povrsinske vode, voda pripada trecoj klasi, zbog broja acrobnih heterotrofa i
rastvorenog kiseonika, §to odgovara umerenom ekoloskom statusu.

B\ Str ucmg&‘ﬁnshenje izradio

ista higijene

) Dr Maf&b@@&ﬁﬁ% spisiidlista hig
«{\T‘

w ,./' ' o I' \ DQ\‘
Sabac, 03.07.2023 e
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